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P-Koldioxid pa Atellica (NPU01472)

Gller for SKANE

Klinisk kemi

P-Koldioxid pa Atellica (NPU01472)

Bakgrund, indikation och tolkning

Totalkolsyra &r summan av koldioxid, kolsyra och bikarbonat. Da bikarbonat normalt svarar fér 95 %
av totalkolsyran aterspeglar analysen framst den metaboliska komponenten i syra-basbalansen.

Vid normal lungfunktion utesluter ett normalt totalkolsyravarde en allvarlig syra-basrubbning och ett
sankt varde talar for metabolisk acidos. Ett forhdjt varde talar vid normal lungfunktion for metabolisk
alkalos [1].

Analysprincip

PEPC katalyserar den forsta reaktionen som alstrar oxaloacetat. | narvaro av MDH oxideras NADH-
analogen av oxalacetat till NAD+ analog. Oxidationen av NADH-analogen mats genom minskad
absorbans vid 410/478 nm, vilken ar proportionell mot mangden CO2 i provet [2].

Reaktionsformel:

PEPC + Mg?*

Fosfoenolpyruvat + HCO3- » Oxalacetat + H,PO,
MDH

Oxaloacetat + NADH-analog + H¥ —— & Malat + NAD*-analog

Referensintervall
Man: 25-32 mmol/L [1]

Kvinnor: 23-32 mmol/L [1]

Metodkarakteristika

Interferenser och felkallor
Lagre nivaer an nedan paverkar ej analysen [2].
H-index: 600 (Hb upp till 600 mg/dL / 6 g/L)

I-index: 30 (bilirubin upp till 30 mg/dL / 513 pmol/L)
L-index: 750 (Intralipid® upp till 750 mg/dL)

Matomrade
Matomrade: 10,0—40,0 mmol/L [2].

Detektionsgrans
Detektionsgrans (LoD): 0,9 mmol/L [2].
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Matosakerhet

Utvardering fran inkdrning av metoden pa Atellica oktober 2019.

Niva Imprecision n
(mmol/L) (CV%)
19 2,6 57
32 2,0 57
Sparbarhet

Atellica CH CO2_c-metoden ar sparbar till en Corning 965-metod, som anvander sig av SRM 192-
referensmaterial fran NIST [2].

Ackreditering

Metoden ar ackrediterad.
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