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U-pH på pH-meter 

Bakgrund  
I distala tubuli och samlingsrör finjusteras vätejonbalansen så att blodets pH 
bibehålls inom normala gränser. Normalt skall njurarna kunna surgöra 
urinen till pH 4,4, vilket ungefär motsvarar en ökning av proton-
koncentrationen med 1000 gånger jämfört med plasma [1]. Kost och 
läkemedelsbehandling kan påverka urinens pH-värde [2]. Analysen utförs 
bland annat vid utredning av oklara metabola syra-bas-rubbningar samt 
tubulära defekter och hos vissa njurstenspatienter, eventuellt i kombination 
med ammoniumkloridbelastning [1-3].   

Svar  
Svaret anges med 1 decimal i pH-enheter   

Metodik/mätprincip   
pH i urin mäts med hjälp av en pH-meter. Instrumentet mäter skillnaden i 
potential i mV, mellan mät-elektrod och referenselektrod. Skillnaden 
omvandlas till pH-enheter.  
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4. Specification Sheet for 2283449.99 Buffer solution pH = 4,01 (20˚C), 
red-coloured, Hach.  

5. Specification Sheet for 2283549.99 Buffer solution pH = 7,00 (20˚C), 
yellow-coloured, Hach. 


