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P-Faktor X

Bakgrund

Faktor X har en central roll i blodkoagulationen och utgér motesplatsen dar
de s.k. intrinsic- och extrinsic-vdgarna konvergerar (1-3). Faktor X &r ett
vitamin K-beroende proenzym som kan aktiveras genom begransad
proteolytisk klyvning av faktor IXa eller faktor VIIa. Aktivering av faktor X
via faktor IXa kraver faktor VIIla som kofaktor medan aktivering via faktor
Vlla kraver néarvaro av vavnasdsfaktorn ("tissue factor",
vivnadstromboplastin). Bada aktiveringssétten kréver ocksa nirvaro av
fosfolipid och kalciumjoner. Faktor Xa ingar i sin tur som enzymatiskt aktiv
komponent, tillsammans med faktor Va, fosfolipid och kalciumjoner, i det
s.k. protrombinas-komplexet som aktiverar protrombin till aktivt trombin.
Faktor X molekylen har en storlek av 59 kDa och syntetiseras i levern.
Normal koncentration i plasma &r ca.8 mg/L (=0,14 pmol/L) och
halveringstid 2,5 dygn. Arftlig faktor X-brist &r mycket sillsynt, men nigra
olika genetiska varianter har identifierats, och kan orsaka hemofili med
spontana blodningar eller blodning efter trauma som f6ljd. Sénkt niva av
faktor X ses bl. a. vid leverskador. Eftersom faktor X &r ett vitamin K-
beroende protein sd sjunker nivan vid behandling med vitamin-K antagonist
(Waran®).

Metoden anvénds vid utredning av forhdjt PK(INR) for att detektera FX-
brist.

Svar/Tolkning/Bedomning
Referensintervall vuxna: 0,7-1,6 kIE/L (4, 5).

Barn < 6 manader har ca 50 — 60 % ldgre vdrden dn vuxna.
Barn 6 mdnader - 16 dr har ca 20 - 30 % ldgre vdrden dn vuxna.
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Metodik/matprincip

Metoden ér ett s.k. enstegstest dir koagulationstiden méts i nirvaro av ett
tromboplastinreagens i ett system dér alla andra koagulationskomponenter,
utom FVII, finns ndrvarande (6, 7). I analysen blandas FVII-bristplasma
med patientplasma (i spadning) och extrinsicvigen av blodkoagulationen
aktiveras genom tillsats av tromboplastin och kalciumjoner.

Koagulationstiden dr avhingig av koncentrationen FVII i patientplasman.

Interferenser och felkallor

Inga interferenser av hemolys upp till 1010 mg/dL hemoglobin (H-index 5),
icteri upp till 60 mg/dL (I-index ej faststdllt av Siemens, okdnsligt enligt
Sysmex), 40 mg/dL konjugerat bilirubin (I-index ej faststéllt av Siemens,
okénsligt enligt Sysmex) och lipemi 1287 mg/dL intralipid (L-index 5) (4,
8). Analysen ir inte kdnslig for heparin <2 IE/mL (ofraktionerat heparin).
Hogre koncentration av heparin medfor forldngd koagulationstid (7).

Matomrade
0,05 — 2,00 kIE/L (4).

Detektionsgrans
0,05 KIE/L (4).

Sparbarhet
Kalibratorn ar sparbar till géllande internationell standard: WHO 09/172.

DokumentID 32476549
Dokumentnamn P-Faktor X
Original lagras elektroniskt. Anvandaren ansvarar for att gallande version anvands.



Matosakerhet

Mellandag-imprecision uppmétt under inkdrning i Malmo pd Sysmex
CS-5100 i september 2023.

Kontrollniva Imprecision (CV) % n
Normal (niva 1,0) 6,4 25
Abnormal (niva 0,3) 55 25

Ackrediteringens omfattning

Nivd/CV%: 1,0/8
Nivd/CV%: 0,3/8
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